
Выписка

из Государственного реестра медицинских изделий и организаций

(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и

изготовление медицинских изделий, по состоянию на 08:04 21.04.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 187070;

2. Статус: Действует;

3. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2025/24878 (ЕРУЛ - Г004-00110-

00/02942546);

4. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 21.03.2025;

5. Дата внесения изменений в медицинское изделие: ;

6. Период действия версии: с 21.03.2025;

7. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;

8. Наименование медицинского изделия: Система нейрофизиологическая для

электронейромиографии, вызванных потенциалов мозга и электроретинографии

, в вариантах исполнения:

I. Система нейрофизиологическая для электронейромиографии, вызванных потенциалов мозга

и электроретинографии «НейроМВП+», в составе:

1. Блок миографа «НейроМВП» - 1 шт.

2. Блок стимуляторов «НейроМВП/T» - 1 шт.

3. Блок стимуляторов «НейроМВП» - 1 шт.

4. Блок усилителя «НейроМВП» - 1 шт.

5. Стимулятор нервов вилочковый с регулируемым межэлектродным расстоянием и

поворотным механизмом в исполнениях: «Скат» и «Скат-2» по ТУ 26. 60. 12-056-13218158-

2020, исполнение «Скат-2», производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № РЗН 2017/6133 - не

более 3 шт.

6. Клавиатура функциональная «КФ-01» - не более 3 шт.

7. Клавиатура функциональная «КФ-02» - не более 3 шт.

8. Адаптер Bluetooth - не более 3 шт.



9. Кнопка регистрации реакции пациента - не более 3 шт.

10. Блок педального управления - не более 3 шт.

11. Блок механомиографии «Нейро-ММГ» - не более 3 шт.

12. Блок коммутации усилитель/стимулятор «Нейрософт» - не более 3 шт.

13. Адаптер паттерн-стимулятора высокого разрешения - не более 3 шт.

14. Адаптер для подключения паттерн-стимулятора высокого разрешения к компьютеру

(HDMI-VGA) - не более 3 шт.

15. Адаптер для подключения монитора к паттерн-стимулятору высокого разрешения (VGA-

HDMI) - не более 3 шт.

16. Комплект сенсора для калибровки задержки монитора - не более 3 шт.

17. Датчик механомиографии - не более 24 шт.

18. Слуховой стимулятор (аудиометрические наушники) «TDH-39» (разъем 2×6.3, моно) - не

более 3 шт.

19. Слуховой стимулятор (аудиометрические наушники) «TDH-39» (разъем 2×6.3, моно), арт.

03029, (ForSound Hearing Technology Co.,Ltd, Китай) - не более 3 шт.

20. Слуховой стимулятор (аудиометрические наушники) «TDH-39» изолированные (разъем

2×6.3, моно) - не более 3 шт.

21. Гарнитура с костным преобразователем В71, арт. 8506488, (RadioEar, Дания) - не более 3

шт.

22. Телефоны аудиометрические внутриушные ER-3С-10 (Etymotic Research, США) - не более 3

шт.

23. Вкладыш ушной ER3-14E2 PVC (4.0 мм) из комплекта телефонов аудиометрических

внутриушных (Etymotic Research, США) - не более 100 шт.

24. Вкладыш ушной ER3-14B (10 мм) из комплекта телефонов аудиометрических внутриушных

(Etymotic Research, США) - не более 100 шт.

25. Вкладыш ушной ER3-14А (13 мм) из комплекта телефонов аудиометрических внутриушных

(Etymotic Research, США) - не более 100 шт.

26. Вкладыш ушной ER3-14C (18 мм) из комплекта телефонов аудиометрических внутриушных

(Etymotic Research, США) - не более 100 шт.

27. Стимулятор зрительный (светодиодные очки) - не более 3 шт.

28. Очки светостимулирующие - не более 3 шт.

29. Карандаш световой - не более 3 шт.

30. Ганцфельд-стимулятор - не более 6 шт.

31. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод стимулирующий с постоянным межэлектродным расстоянием (со

съемными вкладышами) (детский) «ЭС-1», производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ №

ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

32. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод стимулирующий с постоянным межэлектродным расстоянием (со

съемными вкладышами) (взрослый) «ЭС-2», производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ №

ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

33. Электрод стимулирующий с постоянным межэлектродным расстоянием (детский),



NS990106.106 - не более 5 шт.

34. Электрод стимулирующий с постоянным межэлектродным расстоянием (взрослый),

NS990106.104 - не более 5 шт.

35. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод токовый стимулирующий вилочковый (взрослый) «ЭСТ-2»,

производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

36. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод токовый стимулирующий вилочковый (детский) «ЭСТ-1», производство

ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

37. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод стимулирующий отводящий на палец (кольцевой) широкий «ЭСО-2»,

производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

38. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод стимулирующий отводящий на палец (кольцевой) узкий «ЭСО-1»,

производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

39. Электрод поверхностный отводящий с постоянным межэлектродным расстоянием

(взрослый), NS990106.107 - не более 5 шт.

40. Электрод поверхностный отводящий с постоянным межэлектродным расстоянием

(детский), NS990106.108 - не более 5 шт.

41. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод поверхностный отводящий с постоянным межэлектродным расстоянием

(взрослый) «ЭП-2», в том числе средство крепления, производство ООО «Нейрософт», Россия,

РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

42. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод поверхностный отводящий с постоянным межэлектродным расстоянием

(детский) «ЭП-1», в том числе средство крепления, производство ООО «Нейрософт», Россия,

РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

43. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод поверхностный отводящий с переменным межэлектродным

расстоянием «ЭПП-1», в том числе кабель отведения, производство ООО «Нейрософт», Россия,

РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

44. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП», производство ООО

«Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2008/02725 - не более 90 шт.

45. Электроды и аксессуары для ЭМГ, ВП и ИОМ по ТУ 9442-991-13218158-2011: электрод

многоразовый чашечковый с кабелем отведения «С1234», производство ООО «Нейрософт»,

Россия, РУ № ФСР 2012/14160 - не более 5 шт.

46. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод заземляющий с кабелем отведения (малый) «ЭЗ-1», в том числе

заземляющий кабель отведения, производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР

2008/02725 - не более 5 шт.

47. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих



исполнениях: электрод заземляющий с кабелем отведения (средний) «ЭЗ-2», в том числе

заземляющий кабель отведения, производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР

2008/02725 - не более 5 шт.

48. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод заземляющий с кабелем отведения (большой) «ЭЗ-3», в том числе

заземляющий кабель отведения, производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР

2008/02725 - не более 5 шт.

49. Электроды и аксессуары для ЭМГ, ВП и ИОМ по ТУ 9442-991-13218158-2011: электрод

одноразовый концентрический игольчатый «В50600», производство ООО «Нейрософт»,

Россия, РУ № ФСР 2012/14160 - не более 5000 шт.

50. Электроды и аксессуары для ЭМГ, ВП и ИОМ по ТУ 9442-991-13218158-2011: электрод

одноразовый подкожный монополярный игольчатый с кабелем отведения «S50716»,

производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2012/14160 - не более 3000 шт.

51. Электроды для интраоперационного нейромониторинга однократного применения в

стерильных упаковках: электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы

0.40 мм, с кабелем длиной 100 см, артикул MN4013D10SRU, производство «Спес Медика

С.р.л.», Италия, РУ № РЗН 2022/18886 - не более 1000 шт.

52. Электроды для интраоперационного нейромониторинга однократного применения в

стерильных упаковках: электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы

0.40 мм, с кабелем длиной 100 см, артикул MN4013D10BRU, производство «Спес Медика

С.р.л.», Италия, РУ № РЗН 2022/18886 - не более 1000 шт.

53. Электроды для интраоперационного нейромониторинга однократного применения в

стерильных упаковках: электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы

0.40 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул MN4013D15SRU, производство «Спес Медика

С.р.л.», Италия, РУ № РЗН 2022/18886 - не более 1000 шт.

54. Электроды для интраоперационного нейромониторинга однократного применения в

стерильных упаковках: электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы

0.40 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул MN4013D15BRU, производство «Спес Медика

С.р.л.», Италия, РУ № РЗН 2022/18886 - не более 1000 шт.

55. Электроды для интраоперационного нейромониторинга однократного применения в

стерильных упаковках: электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы

0.40 мм, с кабелем длиной 200 см, артикул MN4013D20SRU, производство «Спес Медика

С.р.л.», Италия, РУ № РЗН 2022/18886 - не более 1000 шт.

56. Электроды, кабели пациента и аксессуары (переходник-адаптер, коннектор, ремень, кнопка,

фиксирующее кольцо-диск, фиксирующая прокладка, шлем) для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ: электрод

ЭКГ прижимной, многоразовый для взрослых, модель F9024SSC, арт. F9024/RU24-SSC,

производство «ФИАБ СпА», Италия, РУ № ФСЗ 2010/07536 - не более 20 шт.

57. Электроды, кабели пациента и аксессуары (переходник-адаптер, коннектор, ремень, кнопка,

фиксирующее кольцо-диск, фиксирующая прокладка, шлем) для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ: электрод

ЭКГ прижимной, многоразовый для детей, модель F9024 (F9023SSC), арт. F9024/RU23-SSC,

производство «ФИАБ СпА», Италия, РУ № ФСЗ 2010/07536 - не более 20 шт.

58. Электроды одноразовые для ЭКГ (с коннекторами и без коннекторов): электроды



одноразовые для ЭКГ с кнопочным коннектором твердогелевые, арт. MSGST-27, производство

«Медико Электроудс Интернешнл Лтд.», Индия, РУ № РЗН 2017/6494 - не более 1000 шт.

59. Электроды, кабели пациента и аксессуары (переходник-адаптер, коннектор, ремень, кнопка,

фиксирующее кольцо-диск, фиксирующая прокладка, шлем) для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ: электрод

одноразовый для ЭКГ, F9049, производство «ФИАБ СпА», Италия, РУ № ФСЗ 2010/07536 - не

более 5000 шт.

60. Электрод роговичный «петелька» - не более 100 шт.

61. Электрод роговичный «крючок» - не более 100 шт.

62. Электроды электроэнцефалографические, средства их крепления и подключения по ТУ

9442-016-13218158-2016: электрод ЭЭГ ушной, производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ №

РЗН 2017/5783 - не более 20 шт.

63. Электроды электроэнцефалографические, средства их крепления и подключения по ТУ

9442-016-13218158-2016: электрод ЭЭГ ушной чашечковый с кабелем отведения, производство

ООО «Нейрософт», Россия, РУ № РЗН 2017/5783 - не более 20 шт.

64. Электроды Alpine Biomed для измерения биоэлектрических потенциалов человека с

принадлежностями: электрод Св. Марка для диагностики срамного нерва, 9013L4402,

производство «Алпайн Биомед АпС», Дания, РУ № ФСЗ 2012/13479 - не более 500 шт.

65. Электроды Alpine Biomed для измерения биоэлектрических потенциалов человека с

принадлежностями: кабель для электродов Св. Марка, 9013L0322, производство «Алпайн

Биомед АпС», Дания, РУ № ФСЗ 2012/13479 - не более 20 шт.

66. Электроды электроэнцефалографические, средства их крепления и подключения по ТУ

9442-016-13218158-2016: кабель отведения для мостикового и ушного электрода ЭЭГ,

производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № РЗН 2017/5783 - не более 20 шт.

67. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof,

зеленый, литой, 1 м - не более 100 шт.

68. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof,

красный, литой, 0.2 м - не более 100 шт.

69. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof,

красный, литой, 1 м - не более 100 шт.

70. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof,

черный, литой, 0.2 м - не более 100 шт.

71. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof,

черный, литой, 1 м - не более 100 шт.

72. Кабель стимулирующий/отводящий - не более 100 шт.

73. Электроды и аксессуары для ЭМГ, ВП и ИОМ по ТУ 9442-991-13218158-2011: адаптер для

подключения концентрических игольчатых электродов «D60451», производство ООО

«Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2012/14160 - не более 100 шт.

74. Кабель touch-proof - touch-proof, черный, 1 м - не более 100 шт.

75. Кабель touch-proof - touch-proof, черный, 1.5 м - не более 100 шт.

76. Кабель touch-proof - touch-proof, красный, 1 м - не более 100 шт.

77. Кабель touch-proof - touch-proof, красный, 1.5 м - не более 100 шт.

78. Кабель отведения для канала ЭКГ (комплект 3 шт.) - не более 5 комплектов.



79. Переходник подключения ретинографических электродов - не более 5 шт.

80. Датчик температуры (USB) - не более 5 шт.

81. Объединитель однополярных гнезд - не более 5 шт.

82. Адаптер для регистрации ВП по 2 каналам - не более 5 шт.

83. Молоток неврологический - не более 3 шт.

84. Приборы для измерения артериального давления механические МТ-10, МТ-10 без

стетоскопа, МТ-20, МТ-15, МТ-25 с принадлежностями: прибор для измерения артериального

давления механический МТ-10, производство «Медикал Текнолоджи Продактс, Инк.», США,

РУ № РЗН 2016/4479 - не более 3 шт.

85. Динамометры кистевые четырех типоразмеров: ДК-25, ДК-50, ДК-100 и ДК-140 по ТУ 64-1-

3842-84: динамометр кистевой ДК-50, производство ЗАО «НТМИЗ», Россия, РУ № ФСР

2008/02239 - не более 3 шт.

86. Манометр с приставкой для проведения пробы Вальсальвы - не более 3 шт.

87. Мундштук для проведения пробы Вальсальвы - не более 500 шт.

88. Гель электродный контактный высокопроводящий для ЭКГ, ЭЭГ и РЭГ исследований и

дефибрилляции «Унимакс» по ТУ 9398-005-76063983-2005, производство ООО «Гельтек-

Медика», Россия, РУ № ФСР 2010/08252 - не более 20 шт.

89. Гель абразивный проводящий для подготовки кожи «Унискраб» по ТУ 21.20.23-026-

76063983-2018, производство ООО «Гельтек-Медика», Россия, РУ № РЗН 2019/8582 - не более

20 шт.

90. Паста электродная контактная высокопроводящая адгезивная для ЭЭГ и ЭМГ исследований

«Унипаста» по ТУ 9398-007-76063983-2012, производство ООО «Гельтек-Медика», Россия, РУ

№ РЗН 2013/1345 - не более 20 шт.

91. Гель и паста медицинские для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ, УЗИ, электрофизиотерапии: паста

абразивная (паста медицинская для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ, G999 (EVERI)), производство «ФИАБ

С.П.А.», Италия, РУ № ФСЗ 2008/02806 - не более 20 шт.

92. Окклюдер - не более 5 шт.

93. Средства перевязочные и фиксирующие «Микропор» (Micropore), «Транспор», (Transpore),

«Дюрапор» (Durapore), «Кобан» (Coban): средство перевязочное и фиксирующее «Транспор»,

производство «3М Дойчланд ГмбХ, 3М Хэлс Кеар Бизнес», Германия, РУ № ФСЗ 2009/04989 -

не более 20 шт.

94. Средства перевязочные и фиксирующие «Микропор» (Micropore), «Транспор», (Transpore),

«Дюрапор» (Durapore), «Кобан» (Coban): средство перевязочное и фиксирующее «Микропор»,

производство «3М Дойчланд ГмбХ, 3М Хэлс Кеар Бизнес», Германия, РУ № ФСЗ 2009/04989 -

не более 20 шт.

95. Лента фиксирующая, длиной 0.3 м, черная - не более 20 шт.

96. Лента фиксирующая, длиной 0.7 м, черная - не более 20 шт.

97. Лента фиксирующая, длиной 1.0 м, черная - не более 20 шт.

98. Маркер красный; на водной основе; диаметр острия: 5 мм - не более 5 шт.

99. Маркеры хирургические APEXMED, производство "САКУРА КОЛОР ПРОДАКТС

КОРПОРЕЙШН", Япония, РУ № ФСЗ 2011/09158 - не более 5 шт.

100. Рулетка для измерения расстояния, гибкая - не более 5 шт.



101. Кабель USB, разъем USB тип А (male); разъем mini USB тип B - не более 5 шт.

102. Кабель USB (А-В) - не более 5 шт.

103. Кабель HDMI - HDMI, разъемы: HDMI (М) - HDMI (М) - не более 5 шт.

104. Патч-корд UTP - не более 5 шт.

105. Преобразователь сетевого интерфейса, LAN-LAN - не более 5 шт.

106. Опора лобно-подбородная «ОЛП-2» с руководством по эксплуатации - 1 шт.

107. Стойка с VESA-креплением - 1 шт.

108. Столик пациента ЭРГ HG с руководством по эксплуатации - 1 шт.

109. Стойка-тележка HG max с руководством по эксплуатации - 1 шт.

110. Стойка-тележка HG laptop с руководством по эксплуатации - 1 шт.

111. Стойка-тележка «СТ-7» simple с руководством по эксплуатации - 1 шт.

112. Штатив настольный «ШН-7» с руководством по эксплуатации - не более 2 шт.

113. Штатив настольный «ШН-7.1» с руководством по эксплуатации - не более 2 шт.

114. Штатив настольный - не более 2 шт.

115. Штатив для камеры - не более 2 шт.

116. Шпилька - не более 2 шт.

117. Держатель для клавиатуры функциональной - не более 2 шт.

118. Трансформатор сетевой развязывающий «ТМ-630» в составе: трансформатор сетевой

развязывающий «ТМ-630», кабель сетевой IEC C13- IEC С14, кабель питания IEC C14-Schuko

type F socket, комплект упаковки, руководство по эксплуатации «ТМ-630», ООО «Нейрософт»,

Россия - 1 шт.

119. Концентратор USB внешний «КМ-4/2» по ТУ 26.20.40-420-13218158-2023 в составе: блок

разветвителя USB-порта «КМ-4/2», кабель USB (А→В), кабель сетевой CEE 7/7 - IEC C13, тара

картонная (комплект), руководство по эксплуатации «КМ-4/2», ООО «Нейрософт», Россия - не

более 2 шт.

120. Системный блок «Функциональный» или «Элитный» в составе: системный блок,

клавиатура, мышь, кабель питания CEE 7/7 - IEC C5, переходник-адаптер IEC 320 С14 to С5,

руководство по эксплуатации «Системные блоки «Функциональный», «Элитный», ООО

«Нейрософт», Россия - 1 шт.

121. Ноутбук, минимальные требования в соответствии с руководством пользователя на ПО - 1

шт.

122. Монитор LCD (для паттерн-стимуляции), размер экрана: 18.5" и более; наличие крепления

VESA; встроенный блок питания; разрешение экрана: не менее 1920×1080; интерфейс VGA и

DP/HDMI - не более 2 шт.

123. Монитор, диагональ экрана LCD: не менее 17"; наличие крепления VESA; встроенный

блок питания; совместимость интерфейса с системными блоками «Функциональный»,

«Элитный» - 1 шт.

124. Принтер: лазерная или струйная печать; скорость печати: не менее 18 стр/мин;

максимальный формат печати: A4; интерфейс: USB 2.0 и выше и/или встроенный модуль Wi-

Fi/Ethernet - 1 шт.

125. Комплект «Кронштейн крепления видеокамеры купольной» - не более 5 шт.

126. Видеокамера моторизованная сетевая на креплении - не более 5 шт.



127. Wi-Fi-роутер: поддержка стандарта IEEE 802.11 n - не более 2 шт.

128. Видеокамера USB: качество записи: Full HD 1080p; встроенный микрофон; поворотная

конструкция с креплением для штатива - не более 5 шт.

129. Микрофон настольный: тип микрофона: электретный; чувствительность: 60 дБ; разъем: 3.5

мм jack - не более 2 шт.

130. Колонка звуковая: минимальная воспроизводимая частота: от 100 Гц; максимально

воспроизводимая частота: до 20 кГц; тип подключения: Jack 3.5; звуковая мощность: 5-10 Вт;

питание: USB - не более 2 шт.

131. Видеокарта двухмониторная: тип разъемов подключения мониторов: D-Sub, DVI, HDMI;

объем памяти: не менее 512 Мб; тип шины подключения: PCI-E20; встраиваемая;

поддерживаемое разрешение: 800×600 (для D-Sub); форм-фактор: стандартный - не более 2 шт.

132. Медицинский блок питания портативного компьютера: напряжение питания: в диапазоне

от 80 до 264 В переменного тока; выходное напряжение: 19.5±0.5 В постоянного тока;

мощность: не менее 90 Вт - не более 2 шт.

133. Электроды для электромиографа, с принадлежностями: электрод

электрокохлеографический для взрослых (вид 323340), производство «Натус Ньюролоджи

Инкорпорейтед», США, РУ № ФСЗ 2011/10502 - не более 50 шт.

134. Электроды для электромиографа, с принадлежностями: электрод

электрокохлеографический, детский (вид 323340), производство «Натус Ньюролоджи

Инкорпорейтед», США, РУ № ФСЗ 2011/10502 - не более 50 шт.

135. Кабель для подключения ЭКоГ-электрода - не более 50 шт.

136. Лицензия на использование программы для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» с доп. модулем

«Нейро-МВП.NET/ЭРГ» - 1 шт.

137. Лицензия на использование программы для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» с доп. модулем

«Нейро-МВП.NET/ВП» - 1 шт.

138. Лицензия на использование программы для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» с доп. модулем

«Нейро-МВП.NET/ЭМГ» - 1 шт.

139. Лицензия на использование программы для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» с доп. модулем

«Нейро-МВП.NET/ОП» - 1 шт.

140. Лицензия на использование программного обеспечения для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» с

доп. модулем «Нейро-МВП.NET/ВРС» - 1 шт.

141. Лицензия на использование программы для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» с доп. модулем

«Нейро-МВП.NET/Мультифокальная ЭРГ» - 1 шт.

142. Лицензия на использование программного обеспечения для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» с

доп. модулем «Нейро-МВП.NET/Колопроктология» - 1 шт.

143. Установочный комплект программы для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» в составе: накопитель

USB, флэшпак, руководство пользователя «Нейро-МВП.NET», приложение к руководству

пользователя «Менеджер обследований» - 1 шт.

144. Руководство по эксплуатации «Система нейрофизиологическая для

электронейромиографии, вызванных потенциалов мозга и электроретинографии» - 1 шт.

145. Гарантийный талон - 1 шт.

146. Руководство по эксплуатации «Электроды для ЭМГ- и ВП-исследований» - 1 шт.



147. Руководство по эксплуатации «Блок педального управления» - 1 шт.

148. Руководство по эксплуатации «Клавиатура функциональная "КФ-01"» - 1 шт.

149. Руководство по эксплуатации «Клавиатура функциональная "КФ-02"» - 1 шт.

150. Руководство пользователя «Нейро-МВП.NET» - 1 шт.

151. Приложение к руководству пользователя «Менеджер обследований» - 1 шт.

152. Руководство по быстрому старту «Программное обеспечение "Нейро-МВП.NET"» - 1 шт.

153. Методические указания «Электроретинография» - 1 шт.

154. Методические указания «Проведение электронейромиографических исследований на

миографах производства ООО "Нейрософт"» - 1 шт.

155. Методические указания «Инструкция по обработке концентрических игольчатых

электродов для проведения миографии» - 1 шт.

156. Комплект упаковочной тары с кейсом - 1 шт.

157. Комплект упаковочной тары с сумкой № 3 - 1 шт.

158. Комплект упаковочной тары с сумкой № 1 - 1 шт.

159. Комплект упаковки в комплектации ЭМГ/ВП - 1 шт.

160. Комплект упаковки в комплектации ЭРГ - 1 шт.

161. Комплект упаковки в комплектации ЭМГ - 1 шт.

162. Комплект упаковки - 1 шт.

163. Стимулятор магнитный ритмический «Neuro-MSX» по ТУ 26.60.13-630-13218158-2019,

производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № РЗН 2021/13634 - 1 шт.

164. Стимулятор магнитный «Нейро-МС» по ТУ 9442-063-13218158-2015, производство ООО

«Нейрософт», Россия, РУ № РЗН 2016/5162 - 1 шт.

165. Стимулятор магнитный «Нейро-МС/Д» по ТУ 9442-009-13218158-2015, производство

ООО «Нейрософт», Россия, РУ № РЗН 2017/6130 - 1 шт.

166. Удлинитель USB: тип: не хуже USB 2.0; разъемы: USB A(M) - USB A(F) - не более 5 шт.

II. Система для электронейромиографии с функцией регистрации вызванных потенциалов

мозга «НейроМВП», в составе:

1. Блок миографа «НейроМВП» - 1 шт.

2. Блок стимуляторов «НейроМВП/T» - 1 шт.

3. Блок стимуляторов «НейроМВП» - 1 шт.

4. Блок усилителя «НейроМВП» - 1 шт.

5. Стимулятор нервов вилочковый с регулируемым межэлектродным расстоянием и

поворотным механизмом в исполнениях: «Скат» и «Скат-2» по ТУ 26.60.12-056-13218158-2020,

исполнение «Скат-2», производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № РЗН 2017/6133- не более

3 шт.

6. Клавиатура функциональная «КФ-01» - не более 3 шт.

7. Клавиатура функциональная «КФ-02» - не более 3 шт.

8. Адаптер Bluetooth - не более 3 шт.

9. Кнопка регистрации реакции пациента - не более 3 шт.

10. Блок педального управления - не более 3 шт.

11. Блок механомиографии «Нейро-ММГ» - не более 3 шт.

12. Блок коммутации усилитель/стимулятор «Нейрософт» - не более 3 шт.



13. Адаптер паттерн-стимулятора высокого разрешения - не более 3 шт.

14. Адаптер для подключения паттерн-стимулятора высокого разрешения к компьютеру

(HDMI-VGA) - не более 3 шт.

15. Адаптер для подключения монитора к паттерн-стимулятору высокого разрешения (VGA-

HDMI) - не более 3 шт.

16. Комплект сенсора для калибровки задержки монитора - не более 3 шт.

17. Датчик механомиографии - не более 24 шт.

18. Слуховой стимулятор (аудиометрические наушники) «TDH-39» (разъем 2×6.3, моно) - не

более 3 шт.

19. Слуховой стимулятор (аудиометрические наушники) «TDH-39» (разъем 2×6.3, моно), арт.

03029, (ForSound Hearing Technology Co.,Ltd, Китай) - не более 3 шт.

20. Слуховой стимулятор (аудиометрические наушники) «TDH-39» изолированные (разъем

2×6.3, моно) - не более 3 шт.

21. Гарнитура с костным преобразователем В71, арт. 8506488, (RadioEar, Дания) - не более 3

шт.

22. Телефоны аудиометрические внутриушные ER-3С-10 (Etymotic Research, США) - не более 3

шт.

23. Вкладыш ушной ER3-14E2 PVC (4.0 мм) из комплекта телефонов аудиометрических

внутриушных (Etymotic Research, США) - не более 100 шт.

24. Вкладыш ушной ER3-14B (10 мм) из комплекта телефонов аудиометрических внутриушных

(Etymotic Research, США) - не более 100 шт.

25. Вкладыш ушной ER3-14А (13 мм) из комплекта телефонов аудиометрических внутриушных

(Etymotic Research, США) - не более 100 шт.

26. Вкладыш ушной ER3-14C (18 мм) из комплекта телефонов аудиометрических внутриушных

(Etymotic Research, США) - не более 100 шт.

27. Стимулятор зрительный (светодиодные очки) - не более 3 шт.

28. Очки светостимулирующие - не более 3 шт.

29. Карандаш световой - не более 3 шт.

30. Ганцфельд-стимулятор - не более 6 шт.

31. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод стимулирующий с постоянным межэлектродным расстоянием (со

съемными вкладышами) (детский) «ЭС-1», производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ №

ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

32. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод стимулирующий с постоянным межэлектродным расстоянием (со

съемными вкладышами) (взрослый) «ЭС-2», производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ №

ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

33. Электрод стимулирующий с постоянным межэлектродным расстоянием (детский),

NS990106.106 - не более 5 шт.

34. Электрод стимулирующий с постоянным межэлектродным расстоянием (взрослый),

NS990106.104 - не более 5 шт.

35. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих



исполнениях: электрод токовый стимулирующий вилочковый (взрослый) «ЭСТ-2»,

производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

36. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод токовый стимулирующий вилочковый (детский) «ЭСТ-1», производство

ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

37. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод стимулирующий отводящий на палец (кольцевой) широкий «ЭСО-2»,

производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

38. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод стимулирующий отводящий на палец (кольцевой) узкий «ЭСО-1»,

производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

39. Электрод поверхностный отводящий с постоянным межэлектродным расстоянием

(взрослый), NS990106.107 - не более 5 шт.

40. Электрод поверхностный отводящий с постоянным межэлектродным расстоянием

(детский), NS990106.108 - не более 5 шт.

41. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод поверхностный отводящий с постоянным межэлектродным расстоянием

(взрослый) «ЭП-2», в том числе средство крепления, производство ООО «Нейрософт», Россия,

РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

42. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод поверхностный отводящий с постоянным межэлектродным расстоянием

(детский) «ЭП-1», в том числе средство крепления, производство ООО «Нейрософт», Россия,

РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

43. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод поверхностный отводящий с переменным межэлектродным

расстоянием «ЭПП-1», в том числе кабель отведения, производство ООО «Нейрософт», Россия,

РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

44. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП», производство ООО

«Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2008/02725 - не более 90 шт.

45. Электроды и аксессуары для ЭМГ, ВП и ИОМ по ТУ 9442-991-13218158-2011: электрод

многоразовый чашечковый с кабелем отведения «С1234», производство ООО «Нейрософт»,

Россия, РУ № ФСР 2012/14160 - не более 5 шт.

46. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод заземляющий с кабелем отведения (малый) «ЭЗ-1», в том числе

заземляющий кабель отведения, производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР

2008/02725 - не более 5 шт.

47. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод заземляющий с кабелем отведения (средний) «ЭЗ-2», в том числе

заземляющий кабель отведения, производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР

2008/02725 - не более 5 шт.

48. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих



исполнениях: электрод заземляющий с кабелем отведения (большой) «ЭЗ-3», в том числе

заземляющий кабель отведения, производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР

2008/02725 - не более 5 шт.

49. Электроды и аксессуары для ЭМГ, ВП и ИОМ по ТУ 9442-991-13218158-2011: электрод

одноразовый концентрический игольчатый «В50600», производство ООО «Нейрософт»,

Россия, РУ № ФСР 2012/14160 - не более 5000 шт.

50. Электроды и аксессуары для ЭМГ, ВП и ИОМ по ТУ 9442-991-13218158-2011: электрод

одноразовый подкожный монополярный игольчатый с кабелем отведения «S50716»,

производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2012/14160 - не более 3000 шт.

51. Электроды для интраоперационного нейромониторинга однократного применения в

стерильных упаковках: электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы

0.40 мм, с кабелем длиной 100 см, артикул MN4013D10SRU, производство «Спес Медика

С.р.л.», Италия, РУ № РЗН 2022/18886 - не более 1000 шт.

52. Электроды для интраоперационного нейромониторинга однократного применения в

стерильных упаковках: электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы

0.40 мм, с кабелем длиной 100 см, артикул MN4013D10BRU, производство «Спес Медика

С.р.л.», Италия, РУ № РЗН 2022/18886 - не более 1000 шт.

53. Электроды для интраоперационного нейромониторинга однократного применения в

стерильных упаковках: электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы

0.40 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул MN4013D15SRU, производство «Спес Медика

С.р.л.», Италия, РУ № РЗН 2022/18886 - не более 1000 шт.

54. Электроды для интраоперационного нейромониторинга однократного применения в

стерильных упаковках: электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы

0.40 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул MN4013D15BRU, производство «Спес Медика

С.р.л.», Италия, РУ № РЗН 2022/18886 - не более 1000 шт.

55. Электроды для интраоперационного нейромониторинга однократного применения в

стерильных упаковках: электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы

0.40 мм, с кабелем длиной 200 см, артикул MN4013D20SRU, производство «Спес Медика

С.р.л.», Италия, РУ № РЗН 2022/18886 - не более 1000 шт.

56. Электроды, кабели пациента и аксессуары (переходник-адаптер, коннектор, ремень, кнопка,

фиксирующее кольцо-диск, фиксирующая прокладка, шлем) для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ: электрод

ЭКГ прижимной, многоразовый для взрослых, модель F9024SSC, арт. F9024/RU24-SSC,

производство «ФИАБ СпА», Италия, РУ № ФСЗ 2010/07536 - не более 20 шт.

57. Электроды, кабели пациента и аксессуары (переходник-адаптер, коннектор, ремень, кнопка,

фиксирующее кольцо-диск, фиксирующая прокладка, шлем) для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ: электрод

ЭКГ прижимной, многоразовый для детей, модель F9024 (F9023SSC), арт. F9024/RU23-SSC,

производство «ФИАБ СпА», Италия, РУ № ФСЗ 2010/07536 - не более 20 шт.

58. Электроды одноразовые для ЭКГ (с коннекторами и без коннекторов): электроды

одноразовые для ЭКГ с кнопочным коннектором твердогелевые, арт. MSGST-27, производство

«Медико Электроудс Интернешнл Лтд.», Индия, РУ № РЗН 2017/6494 - не более 1000 шт.

59. Электроды, кабели пациента и аксессуары (переходник-адаптер, коннектор, ремень, кнопка,

фиксирующее кольцо-диск, фиксирующая прокладка, шлем) для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ: электрод



одноразовый для ЭКГ, F9049, производство «ФИАБ СпА», Италия, РУ № ФСЗ 2010/07536 - не

более 5000 шт.

60. Электрод роговичный «петелька» - не более 100 шт.

61. Электрод роговичный «крючок» - не более 100 шт.

62. Электроды электроэнцефалографические, средства их крепления и подключения по ТУ

9442-016-13218158-2016: электрод ЭЭГ ушной, производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ №

РЗН 2017/5783 - не более 20 шт.

63. Электроды электроэнцефалографические, средства их крепления и подключения по ТУ

9442-016-13218158-2016: электрод ЭЭГ ушной чашечковый с кабелем отведения, производство

ООО «Нейрософт», Россия, РУ № РЗН 2017/5783 - не более 20 шт.

64. Электроды Alpine Biomed для измерения биоэлектрических потенциалов человека с

принадлежностями: электрод Св. Марка для диагностики срамного нерва, 9013L4402,

производство «Алпайн Биомед АпС», Дания, РУ № ФСЗ 2012/13479 - не более 500 шт.

65. Электроды Alpine Biomed для измерения биоэлектрических потенциалов человека с

принадлежностями: кабель для электродов Св. Марка, 9013L0322, производство «Алпайн

Биомед АпС», Дания, РУ № ФСЗ 2012/13479 - не более 20 шт.

66. Электроды электроэнцефалографические, средства их крепления и подключения по ТУ

9442-016-13218158-2016: кабель отведения для мостикового и ушного электрода ЭЭГ,

производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № РЗН 2017/5783 - не более 20 шт.

67. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof,

зеленый, литой, 1 м - не более 100 шт.

68. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof,

красный, литой, 0.2 м - не более 100 шт.

69. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof,

красный, литой, 1 м - не более 100 шт.

70. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof,

черный, литой, 0.2 м - не более 100 шт.

71. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof,

черный, литой, 1 м - не более 100 шт.

72. Кабель стимулирующий/отводящий - не более 100 шт.

73. Электроды и аксессуары для ЭМГ, ВП и ИОМ по ТУ 9442-991-13218158-2011: адаптер для

подключения концентрических игольчатых электродов «D60451», производство ООО

«Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2012/14160 - не более 100 шт.

74. Кабель touch-proof - touch-proof, черный, 1 м - не более 100 шт.

75. Кабель touch-proof - touch-proof, черный, 1.5 м - не более 100 шт.

76. Кабель touch-proof - touch-proof, красный, 1 м - не более 100 шт.

77. Кабель touch-proof - touch-proof, красный, 1.5 м - не более 100 шт.

78. Кабель отведения для канала ЭКГ (комплект 3 шт.) - не более 5 комплектов.

79. Переходник подключения ретинографических электродов - не более 5 шт.

80. Датчик температуры (USB) - не более 5 шт.

81. Объединитель однополярных гнезд - не более 5 шт.

82. Адаптер для регистрации ВП по 2 каналам - не более 5 шт.



83. Молоток неврологический - не более 3 шт.

84. Приборы для измерения артериального давления механические МТ-10, МТ-10 без

стетоскопа, МТ-20, МТ-15, МТ-25 с принадлежностями: прибор для измерения артериального

давления механический МТ-10, производство «Медикал Текнолоджи Продактс, Инк.», США,

РУ № РЗН 2016/4479 - не более 3 шт.

85. Динамометры кистевые четырех типоразмеров: ДК-25, ДК-50, ДК-100 и ДК-140 по ТУ 64-1-

3842-84: динамометр кистевой ДК-50, производство ЗАО «НТМИЗ», Россия, РУ № ФСР

2008/02239 - не более 3 шт.

86. Манометр с приставкой для проведения пробы Вальсальвы - не более 3 шт.

87. Мундштук для проведения пробы Вальсальвы - не более 500 шт.

88. Гель электродный контактный высокопроводящий для ЭКГ, ЭЭГ и РЭГ исследований и

дефибрилляции «Унимакс» по ТУ 9398-005-76063983-2005, производство ООО «Гельтек-

Медика», Россия, РУ № ФСР 2010/08252 - не более 20 шт.

89. Гель абразивный проводящий для подготовки кожи «Унискраб» по ТУ 21.20.23-026-

76063983-2018, производство ООО «Гельтек-Медика», Россия, РУ № РЗН 2019/8582 - не более

20 шт.

90. Паста электродная контактная высокопроводящая адгезивная для ЭЭГ и ЭМГ исследований

«Унипаста» по ТУ 9398-007-76063983-2012, производство ООО «Гельтек-Медика», Россия, РУ

№ РЗН 2013/1345 - не более 20 шт.

91. Гель и паста медицинские для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ, УЗИ, электрофизиотерапии: паста

абразивная (паста медицинская для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ, G999 (EVERI)), производство «ФИАБ

С.П.А.», Италия, РУ № ФСЗ 2008/02806 - не более 20 шт.

92. Окклюдер - не более 5 шт.

93. Средства перевязочные и фиксирующие «Микропор» (Micropore), «Транспор», (Transpore),

«Дюрапор» (Durapore), «Кобан» (Coban): средство перевязочное и фиксирующее «Транспор»,

производство «3М Дойчланд ГмбХ, 3М Хэлс Кеар Бизнес», Германия, РУ № ФСЗ 2009/04989 -

не более 20 шт.

94. Средства перевязочные и фиксирующие «Микропор» (Micropore), «Транспор», (Transpore),

«Дюрапор» (Durapore), «Кобан» (Coban): средство перевязочное и фиксирующее «Микропор»,

производство «3М Дойчланд ГмбХ, 3М Хэлс Кеар Бизнес», Германия, РУ № ФСЗ 2009/04989 -

не более 20 шт.

95. Лента фиксирующая, длиной 0.3 м, черная - не более 20 шт.

96. Лента фиксирующая, длиной 0.7 м, черная - не более 20 шт.

97. Лента фиксирующая, длиной 1.0 м, черная - не более 20 шт.

98. Маркер красный; на водной основе; диаметр острия: 5 мм - не более 5 шт.

99. Маркеры хирургические APEXMED, производство "САКУРА КОЛОР ПРОДАКТС

КОРПОРЕЙШН", Япония, РУ № ФСЗ 2011/09158 - не более 5 шт.

100. Рулетка для измерения расстояния, гибкая - не более 5 шт.

101. Кабель USB, разъем USB тип А (male); разъем mini USB тип B - не более 5 шт.

102. Кабель USB (А-В) - не более 5 шт.

103. Кабель HDMI - HDMI, разъемы: HDMI (М) - HDMI (М) - не более 5 шт.

104. Патч-корд UTP - не более 5 шт.



105. Преобразователь сетевого интерфейса, LAN-LAN - не более 5 шт.

106. Опора лобно-подбородная «ОЛП-2» с руководством по эксплуатации - 1 шт.

107. Стойка с VESA-креплением - 1 шт.

108. Столик пациента ЭРГ HG с руководством по эксплуатации - 1 шт.

109. Стойка-тележка HG max с руководством по эксплуатации - 1 шт.

110. Стойка-тележка HG laptop с руководством по эксплуатации - 1 шт.

111. Стойка-тележка «СТ-7» simple с руководством по эксплуатации - 1 шт.

112. Штатив настольный «ШН-7» с руководством по эксплуатации - не более 2 шт.

113. Штатив настольный «ШН-7.1» с руководством по эксплуатации - не более 2 шт.

114. Штатив настольный - не более 2 шт.

115. Штатив для камеры - не более 2 шт.

116. Шпилька - не более 2 шт.

117. Держатель для клавиатуры функциональной - не более 2 шт.

118. Трансформатор сетевой развязывающий «ТМ-630» в составе: трансформатор сетевой

развязывающий «ТМ-630», кабель сетевой IEC C13- IEC С14, кабель питания IEC C14-Schuko

type F socket, комплект упаковки, руководство по эксплуатации «ТМ-630», ООО «Нейрософт»,

Россия - 1 шт.

119. Концентратор USB внешний «КМ-4/2» по ТУ 26.20.40-420-13218158-2023 в составе: блок

разветвителя USB-порта «КМ-4/2», кабель USB (А→В), кабель сетевой CEE 7/7 - IEC C13, тара

картонная (комплект), руководство по эксплуатации «КМ-4/2», ООО «Нейрософт», Россия - не

более 2 шт.

120. Системный блок «Функциональный» или «Элитный» в составе: системный блок,

клавиатура, мышь, кабель питания CEE 7/7 - IEC C5, переходник-адаптер IEC 320 С14 to С5,

руководство по эксплуатации «Системные блоки «Функциональный», «Элитный», ООО

«Нейрософт», Россия - 1 шт.

121. Персональный компьютер, минимальные требования в соответствии с руководством

пользователя на ПО - 1 шт.

122. Монитор LCD (для паттерн-стимуляции), размер экрана: 18.5” и более; наличие крепления

VESA; встроенный блок питания; разрешение экрана: не менее 1920×1080; интерфейс VGA и

DP/HDMI - не более 2 шт.

123. Монитор, диагональ экрана LCD: не менее 17”; наличие крепления VESA; встроенный

блок питания; совместимость интерфейса с системными блоками «Функциональный»,

«Элитный» - 1 шт.

124. Принтер: лазерная или струйная печать; скорость печати: не менее 18 стр/мин;

максимальный формат печати: A4; интерфейс: USB 2.0 и выше и/или встроенный модуль Wi-

Fi/Ethernet - 1 шт.

125. Комплект «Кронштейн крепления видеокамеры купольной» - не более 5 шт.

126. Видеокамера моторизованная сетевая на креплении - не более 5 шт.

127. Wi-Fi-роутер: поддержка стандарта IEEE 802.11 n - не более 2 шт.

128. Видеокамера USB: качество записи: Full HD 1080p; встроенный микрофон; поворотная

конструкция с креплением для штатива - не более 5 шт.

129. Микрофон настольный: тип микрофона: электретный; чувствительность: 60 дБ; разъем: 3.5



мм jack - не более 2 шт.

130. Колонка звуковая: минимальная воспроизводимая частота: от 100 Гц; максимально

воспроизводимая частота: до 20 кГц; тип подключения: Jack 3.5; звуковая мощность: 5-10 Вт;

питание: USB - не более 2 шт.

131. Видеокарта двухмониторная: тип разъемов подключения мониторов: D-Sub, DVI, HDMI;

объем памяти: не менее 512 Мб; тип шины подключения: PCI-E20; встраиваемая;

поддерживаемое разрешение: 800×600 (для D-Sub); форм-фактор: стандартный - не более 2 шт.

132. Медицинский блок питания портативного компьютера: напряжение питания: в диапазоне

от 80 до 264 В переменного тока; выходное напряжение: 19.5±0.5 В постоянного тока;

мощность: не менее 90 Вт - не более 2 шт.

133. Электроды для электромиографа, с принадлежностями: электрод

электрокохлеографический для взрослых (вид 323340), производство «Натус Ньюролоджи

Инкорпорейтед», США, РУ № ФСЗ 2011/10502 - не более 50 шт.

134. Электроды для электромиографа, с принадлежностями: электрод

электрокохлеографический, детский (вид 323340), производство «Натус Ньюролоджи

Инкорпорейтед», США, РУ № ФСЗ 2011/10502 - не более 50 шт.

135. Кабель для подключения ЭКоГ-электрода - не более 50 шт.

136. Лицензия на использование программы для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» с доп. модулем

«Нейро-МВП.NET/ЭРГ» - 1 шт.

137. Лицензия на использование программы для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» с доп. модулем

«Нейро-МВП.NET/ВП» - 1 шт.

138. Лицензия на использование программы для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» с доп. модулем

«Нейро-МВП.NET/ЭМГ» - 1 шт.

139. Лицензия на использование программы для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» с доп. модулем

«Нейро-МВП.NET/ОП» - 1 шт.

140. Лицензия на использование программного обеспечения для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» с

доп. модулем «Нейро-МВП.NET/ВРС» - 1 шт.

141. Лицензия на использование программы для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» с доп. модулем

«Нейро-МВП.NET/Мультифокальная ЭРГ» - 1 шт.

142. Лицензия на использование программного обеспечения для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» с

доп. модулем «Нейро-МВП.NET/Колопроктология» - 1 шт.

143. Установочный комплект программы для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» в составе: накопитель

USB, флэшпак, руководство пользователя «Нейро-МВП.NET», приложение к руководству

пользователя «Менеджер обследований» - 1 шт.

144. Руководство по эксплуатации «Система нейрофизиологическая для

электронейромиографии, вызванных потенциалов мозга и электроретинографии» - 1 шт.

145. Гарантийный талон - 1 шт.

146. Руководство по эксплуатации «Электроды для ЭМГ- и ВП-исследований» - 1 шт.

147. Руководство по эксплуатации «Блок педального управления» - 1 шт.

148. Руководство по эксплуатации «Клавиатура функциональная "КФ-01"» - 1 шт.

149. Руководство по эксплуатации «Клавиатура функциональная "КФ-02"» - 1 шт.

150. Руководство пользователя «Нейро-МВП. NET» - 1 шт.



151. Приложение к руководству пользователя «Менеджер обследований» - 1 шт.

152. Руководство по быстрому старту «Программное обеспечение "Нейро-МВП. NET"» - 1 шт.

153. Методические указания «Электроретинография» - 1 шт.

154. Методические указания «Проведение электронейромиографических исследований на

миографах производства ООО "Нейрософт"» - 1 шт.

155. Методические указания «Инструкция по обработке концентрических игольчатых

электродов для проведения миографии» - 1 шт.

156. Комплект упаковочной тары с кейсом - 1 шт.

157. Комплект упаковочной тары с сумкой № 3 - 1 шт.

158. Комплект упаковочной тары с сумкой № 1 - 1 шт.

159. Комплект упаковки в комплектации ЭМГ/ВП - 1 шт.

160. Комплект упаковки в комплектации ЭРГ - 1 шт.

161. Комплект упаковки в комплектации ЭМГ - 1 шт.

162. Комплект упаковки - 1 шт.

163. Стимулятор магнитный ритмический «Neuro-MSX» по ТУ 26.60.13-630-13218158-2019,

производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № РЗН 2021/13634 - 1 шт.

164. Стимулятор магнитный «Нейро-МС» по ТУ 9442-063-13218158-2015, производство ООО

«Нейрософт», Россия, РУ № РЗН 2016/5162 - 1 шт.

165. Стимулятор магнитный «Нейро-МС/Д» по ТУ 9442-009-13218158-2015, производство

ООО «Нейрософт», Россия, РУ № РЗН 2017/6130 - 1 шт.

166. Удлинитель USB: тип: не хуже USB 2.0; разъемы: USB A(M) - USB A(F) - не более 5 шт.

III. Система для регистрации вызванных потенциалов мозга «НейроВП», в составе:

1. Блок миографа «НейроМВП» - 1 шт.

2. Блок стимуляторов «НейроМВП/T» - 1 шт.

3. Блок стимуляторов «НейроМВП» - 1 шт.

4. Блок усилителя «НейроМВП» - 1 шт.

5. Стимулятор нервов вилочковый с регулируемым межэлектродным расстоянием и

поворотным механизмом в исполнениях: «Скат» и «Скат-2» по ТУ 26.60.12-056-13218158-2020,

исполнение «Скат-2», производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № РЗН 2017/6133 - не более

3 шт.

6. Клавиатура функциональная «КФ-01» - не более 3 шт.

7. Клавиатура функциональная «КФ-02» - не более 3 шт.

8. Адаптер Bluetooth - не более 3 шт.

9. Кнопка регистрации реакции пациента - не более 3 шт.

10. Блок педального управления - не более 3 шт.

11. Адаптер паттерн-стимулятора высокого разрешения - не более 3 шт.

12. Адаптер для подключения паттерн-стимулятора высокого разрешения к компьютеру

(HDMI-VGA) - не более 3 шт.

13. Адаптер для подключения монитора к паттерн-стимулятору высокого разрешения (VGA-

HDMI) - не более 3 шт.

14. Комплект сенсора для калибровки задержки монитора - не более 3 шт.

15. Слуховой стимулятор (аудиометрические наушники) «TDH-39» (разъем 2×6.3, моно) - не



более 3 шт.

16. Слуховой стимулятор (аудиометрические наушники) «TDH-39» (разъем 2×6.3, моно), арт.

03029, (ForSound Hearing Technology Co.,Ltd, Китай) - не более 3 шт.

17. Слуховой стимулятор (аудиометрические наушники) «TDH-39» изолированные (разъем

2×6.3, моно) - не более 3 шт.

18. Гарнитура с костным преобразователем В71, арт. 8506488, (RadioEar, Дания) - не более 3

шт.

19. Телефоны аудиометрические внутриушные ER-3С-10 (Etymotic Research, США) - не более 3

шт.

20. Вкладыш ушной ER3-14E2 PVC (4.0 мм) из комплекта телефонов аудиометрических

внутриушных (Etymotic Research, США) - не более 100 шт.

21. Вкладыш ушной ER3-14B (10 мм) из комплекта телефонов аудиометрических внутриушных

(Etymotic Research, США) - не более 100 шт.

22. Вкладыш ушной ER3-14А (13 мм) из комплекта телефонов аудиометрических внутриушных

(Etymotic Research, США) - не более 100 шт.

23. Вкладыш ушной ER3-14C (18 мм) из комплекта телефонов аудиометрических внутриушных

(Etymotic Research, США) - не более 100 шт.

24. Стимулятор зрительный (светодиодные очки) - не более 3 шт.

25. Очки светостимулирующие - не более 3 шт.

26. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод стимулирующий с постоянным межэлектродным расстоянием (со

съемными вкладышами) (детский) «ЭС-1», производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ №

ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

27. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод стимулирующий с постоянным межэлектродным расстоянием (со

съемными вкладышами) (взрослый) «ЭС-2», производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ №

ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

28. Электрод стимулирующий с постоянным межэлектродным расстоянием (детский),

NS990106.106 - не более 5 шт.

29. Электрод стимулирующий с постоянным межэлектродным расстоянием (взрослый),

NS990106.104 - не более 5 шт.

30. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод токовый стимулирующий вилочковый (взрослый) «ЭСТ-2»,

производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

31. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод токовый стимулирующий вилочковый (детский) «ЭСТ-1», производство

ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

32. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод стимулирующий отводящий на палец (кольцевой) широкий «ЭСО-2»,

производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

33. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод стимулирующий отводящий на палец (кольцевой) узкий «ЭСО-1»,



производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

34. Электрод поверхностный отводящий с постоянным межэлектродным расстоянием

(взрослый), NS990106.107 - не более 5 шт.

35. Электрод поверхностный отводящий с постоянным межэлектродным расстоянием

(детский), NS990106.108 - не более 5 шт.

36. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод поверхностный отводящий с постоянным межэлектродным расстоянием

(взрослый) «ЭП-2», в том числе средство крепления, производство ООО «Нейрософт», Россия,

РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

37. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод поверхностный отводящий с постоянным межэлектродным расстоянием

(детский) «ЭП-1», в том числе средство крепления, производство ООО «Нейрософт», Россия,

РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

38. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод поверхностный отводящий с переменным межэлектродным

расстоянием «ЭПП-1», в том числе кабель отведения, производство ООО «Нейрософт», Россия,

РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

39. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП», производство ООО

«Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2008/02725 - не более 90 шт.

40. Электроды и аксессуары для ЭМГ, ВП и ИОМ по ТУ 9442-991-13218158-2011: электрод

многоразовый чашечковый с кабелем отведения «С1234», производство ООО «Нейрософт»,

Россия, РУ № ФСР 2012/14160 - не более 5 шт.

41. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод заземляющий с кабелем отведения (малый) «ЭЗ-1», в том числе

заземляющий кабель отведения, производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР

2008/02725 - не более 5 шт.

42. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод заземляющий с кабелем отведения (средний) «ЭЗ-2», в том числе

заземляющий кабель отведения, производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР

2008/02725 - не более 5 шт.

43. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод заземляющий с кабелем отведения (большой) «ЭЗ-3», в том числе

заземляющий кабель отведения, производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР

2008/02725 - не более 5 шт.

44. Электроды и аксессуары для ЭМГ, ВП и ИОМ по ТУ 9442-991-13218158-2011: электрод

одноразовый подкожный монополярный игольчатый с кабелем отведения «S50716»,

производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2012/14160 - не более 3000 шт.

45. Электроды для интраоперационного нейромониторинга однократного применения в

стерильных упаковках: электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы

0.40 мм, с кабелем длиной 100 см, артикул MN4013D10SRU, производство «Спес Медика

С.р.л.», Италия, РУ № РЗН 2022/18886 - не более 1000 шт.



46. Электроды для интраоперационного нейромониторинга однократного применения в

стерильных упаковках: электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы

0.40 мм, с кабелем длиной 100 см, артикул MN4013D10BRU, производство «Спес Медика

С.р.л.», Италия, РУ № РЗН 2022/18886 - не более 1000 шт.

47. Электроды для интраоперационного нейромониторинга однократного применения в

стерильных упаковках: электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы

0.40 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул MN4013D15SRU, производство «Спес Медика

С.р.л.», Италия, РУ № РЗН 2022/18886 - не более 1000 шт.

48. Электроды для интраоперационного нейромониторинга однократного применения в

стерильных упаковках: электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы

0.40 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул MN4013D15BRU, производство «Спес Медика

С.р.л.», Италия, РУ № РЗН 2022/18886 - не более 1000 шт.

49. Электроды для интраоперационного нейромониторинга однократного применения в

стерильных упаковках: электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы

0.40 мм, с кабелем длиной 200 см, артикул MN4013D20SRU, производство «Спес Медика

С.р.л.», Италия, РУ № РЗН 2022/18886 - не более 1000 шт.

50. Электроды одноразовые для ЭКГ (с коннекторами и без коннекторов): электроды

одноразовые для ЭКГ с кнопочным коннектором твердогелевые, арт. MSGST-27, производство

«Медико Электроудс Интернешнл Лтд.», Индия, РУ № РЗН 2017/6494 - не более 1000 шт.

51. Электроды, кабели пациента и аксессуары (переходник-адаптер, коннектор, ремень, кнопка,

фиксирующее кольцо-диск, фиксирующая прокладка, шлем) для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ: электрод

одноразовый для ЭКГ, F9049, производство «ФИАБ СпА», Италия, РУ № ФСЗ 2010/07536 - не

более 5000 шт.

52. Электроды электроэнцефалографические, средства их крепления и подключения по ТУ

9442-016-13218158-2016: электрод ЭЭГ ушной чашечковый с кабелем отведения, производство

ООО «Нейрософт», Россия, РУ № РЗН 2017/5783 - не более 20 шт.

53. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof,

зеленый, литой, 1 м - не более 100 шт.

54. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof,

красный, литой, 0.2 м - не более 100 шт.

55. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof,

красный, литой, 1 м - не более 100 шт.

56. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof,

черный, литой, 0.2 м - не более 100 шт.

57. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof,

черный, литой, 1 м - не более 100 шт.

58. Кабель стимулирующий/отводящий - не более 100 шт.

59. Датчик температуры (USB) - не более 5 шт.

60. Объединитель однополярных гнезд - не более 5 шт.

61. Адаптер для регистрации ВП по 2 каналам - не более 5 шт.

62. Гель электродный контактный высокопроводящий для ЭКГ, ЭЭГ и РЭГ исследований и

дефибрилляции «Унимакс» по ТУ 9398-005-76063983-2005, производство ООО «Гельтек-



Медика», Россия, РУ № ФСР 2010/08252 - не более 20 шт.

63. Гель абразивный проводящий для подготовки кожи «Унискраб» по ТУ 21.20.23-026-

76063983-2018, производство ООО «Гельтек-Медика», Россия, РУ № РЗН 2019/8582 - не более

20 шт.

64. Паста электродная контактная высокопроводящая адгезивная для ЭЭГ и ЭМГ исследований

«Унипаста» по ТУ 9398-007-76063983-2012, производство ООО «Гельтек-Медика», Россия, РУ

№ РЗН 2013/1345 - не более 20 шт.

65. Гель и паста медицинские для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ, УЗИ, электрофизиотерапии: паста

абразивная (паста медицинская для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ, G999 (EVERI)), производство «ФИАБ

С.П.А.», Италия, РУ № ФСЗ 2008/02806 - не более 20 шт.

66. Окклюдер - не более 5 шт.

67. Средства перевязочные и фиксирующие «Микропор» (Micropore), «Транспор», (Transpore),

«Дюрапор» (Durapore), «Кобан» (Coban): средство перевязочное и фиксирующее «Транспор»,

производство «3М Дойчланд ГмбХ, 3М Хэлс Кеар Бизнес», Германия, РУ № ФСЗ 2009/04989 -

не более 20 шт.

68. Средства перевязочные и фиксирующие «Микропор» (Micropore), «Транспор», (Transpore),

«Дюрапор» (Durapore), «Кобан» (Coban): средство перевязочное и фиксирующее «Микропор»,

производство «3М Дойчланд ГмбХ, 3М Хэлс Кеар Бизнес», Германия, РУ № ФСЗ 2009/04989 -

не более 20 шт.

69. Лента фиксирующая, длиной 0.3 м, черная - не более 20 шт.

70. Лента фиксирующая, длиной 0.7 м, черная - не более 20 шт.

71. Лента фиксирующая, длиной 1.0 м, черная - не более 20 шт.

72. Маркер красный; на водной основе; диаметр острия: 5 мм - не более 5 шт.

73. Маркеры хирургические APEXMED, производство "САКУРА КОЛОР ПРОДАКТС

КОРПОРЕЙШН", Япония, РУ № ФСЗ 2011/09158 - не более 5 шт.

74. Рулетка для измерения расстояния, гибкая - не более 5 шт.

75. Кабель USB, разъем USB тип А (male); разъем mini USB тип B - не более 5 шт.

76. Кабель USB (А-В) - не более 5 шт.

77. Кабель HDMI - HDMI, разъемы: HDMI (М) - HDMI (М) - не более 5 шт.

78. Патч-корд UTP - не более 5 шт.

79. Преобразователь сетевого интерфейса, LAN-LAN - не более 5 шт.

80. Стойка с VESA-креплением - 1 шт.

81. Стойка-тележка HG max с руководством по эксплуатации - 1 шт.

82. Стойка-тележка HG laptop с руководством по эксплуатации - 1 шт.

83. Стойка-тележка «СТ-7» simple с руководством по эксплуатации - 1 шт.

84. Штатив настольный «ШН-7» с руководством по эксплуатации - не более 2 шт.

85. Штатив настольный «ШН-7.1» с руководством по эксплуатации - не более 2 шт.

86. Штатив настольный - не более 2 шт.

87. Штатив для камеры - не более 2 шт.

88. Шпилька - не более 2 шт.

89. Держатель для клавиатуры функциональной - не более 2 шт.

90. Трансформатор сетевой развязывающий «ТМ-630» в составе: трансформатор сетевой



развязывающий «ТМ-630», кабель сетевой IEC C13- IEC С14, кабель питания IEC C14-Schuko

type F socket, комплект упаковки, руководство по эксплуатации «ТМ-630», ООО «Нейрософт»,

Россия - 1 шт.

91. Концентратор USB внешний «КМ-4/2» по ТУ 26.20.40-420-13218158-2023 в составе: блок

разветвителя USB-порта «КМ-4/2», кабель USB (А→В), кабель сетевой CEE 7/7 - IEC C13, тара

картонная (комплект), руководство по эксплуатации «КМ-4/2», ООО «Нейрософт», Россия - не

более 2 шт.

92. Системный блок «Функциональный» или «Элитный» в составе: системный блок,

клавиатура, мышь, кабель питания CEE 7/7 - IEC C5, переходник-адаптер IEC 320 С14 to С5,

руководство по эксплуатации «Системные блоки «Функциональный», «Элитный», ООО

«Нейрософт», Россия - 1 шт.

93. Персональный компьютер, минимальные требования в соответствии с руководством

пользователя на ПО - 1 шт.

94. Монитор LCD (для паттерн-стимуляции), размер экрана: 18.5” и более; наличие крепления

VESA; встроенный блок питания; разрешение экрана: не менее 1920×1080; интерфейс VGA и

DP/HDMI - не более 2 шт.

95. Монитор, диагональ экрана LCD: не менее 17”; наличие крепления VESA; встроенный блок

питания; совместимость интерфейса с системными блоками «Функциональный», «Элитный» - 1

шт.

96. Принтер: лазерная или струйная печать; скорость печати: не менее 18 стр/мин;

максимальный формат печати: A4; интерфейс: USB 2.0 и выше и/или встроенный модуль Wi-

Fi/Ethernet - 1 шт.

97. Комплект «Кронштейн крепления видеокамеры купольной» - не более 5 шт.

98. Видеокамера моторизованная сетевая на креплении - не более 5 шт.

99. Wi-Fi-роутер: поддержка стандарта IEEE 802.11 n - не более 2 шт.

100. Видеокамера USB: качество записи: Full HD 1080p; встроенный микрофон; поворотная

конструкция с креплением для штатива - не более 5 шт.

101. Микрофон настольный: тип микрофона: электретный; чувствительность: 60 дБ; разъем: 3.5

мм jack - не более 2 шт.

102. Видеокарта двухмониторная: тип разъемов подключения мониторов: D-Sub, DVI, HDMI;

объем памяти: не менее 512 Мб; тип шины подключения: PCI-E20; встраиваемая;

поддерживаемое разрешение: 800×600 (для D-Sub); форм-фактор: стандартный - не более 2 шт.

103. Медицинский блок питания портативного компьютера: напряжение питания: в диапазоне

от 80 до 264 В переменного тока; выходное напряжение: 19.5±0.5 В постоянного тока;

мощность: не менее 90 Вт - не более 2 шт.

104. Электроды для электромиографа, с принадлежностями: электрод

электрокохлеографический для взрослых (вид 323340), производство «Натус Ньюролоджи

Инкорпорейтед», США, РУ № ФСЗ 2011/10502 - не более 50 шт.

105. Электроды для электромиографа, с принадлежностями: электрод

электрокохлеографический, детский (вид 323340), производство «Натус Ньюролоджи

Инкорпорейтед», США, РУ № ФСЗ 2011/10502 - не более 50 шт.

106. Кабель для подключения ЭКоГ-электрода - не более 50 шт.



107. Лицензия на использование программы для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» с доп. модулем

«Нейро-МВП.NET/ВП» - 1 шт.

108. Лицензия на использование программы для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» с доп. модулем

«Нейро-МВП.NET/ОП» - 1 шт.

109. Установочный комплект программы для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» в составе: накопитель

USB, флэшпак, руководство пользователя «Нейро-МВП.NET», приложение к руководству

пользователя «Менеджер обследований» - 1 шт.

110. Руководство по эксплуатации «Система нейрофизиологическая для

электронейромиографии, вызванных потенциалов мозга и электроретинографии» - 1 шт.

111. Гарантийный талон - 1 шт.

112. Руководство по эксплуатации «Электроды для ЭМГ- и ВП-исследований» - 1 шт.

113. Руководство по эксплуатации «Блок педального управления» - 1 шт.

114. Руководство по эксплуатации «Клавиатура функциональная "КФ-01"» - 1 шт.

115. Руководство по эксплуатации «Клавиатура функциональная "КФ-02"» - 1 шт.

116. Руководство пользователя «Нейро-МВП.NET» - 1 шт.

117. Приложение к руководству пользователя «Менеджер обследований» - 1 шт.

118. Руководство по быстрому старту «Программное обеспечение "Нейро-МВП.NET"» - 1 шт.

119. Методические указания «Проведение электронейромиографических исследований на

миографах производства ООО "Нейрософт"» - 1 шт.

120. Комплект упаковочной тары с кейсом - 1 шт.

121. Комплект упаковочной тары с сумкой № 3 - 1 шт.

122. Комплект упаковочной тары с сумкой № 1 - 1 шт.

123. Комплект упаковки в комплектации ЭМГ/ВП - 1 шт.

124. Комплект упаковки в комплектации ЭМГ - 1 шт.

125. Комплект упаковки - 1 шт.

126. Стимулятор магнитный ритмический «Neuro-MSX» по ТУ 26.60.13-630-13218158-2019,

производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № РЗН 2021/13634 - 1 шт.

127. Стимулятор магнитный «Нейро-МС» по ТУ 9442-063-13218158-2015, производство ООО

«Нейрософт», Россия, РУ № РЗН 2016/5162 - 1 шт.

128. Стимулятор магнитный «Нейро-МС/Д» по ТУ 9442-009-13218158-2015, производство

ООО «Нейрософт», Россия, РУ № РЗН 2017/6130 - 1 шт.

129. Удлинитель USB: тип: не хуже USB 2.0; разъемы: USB A(M) - USB A(F) - не более 5 шт.

IV. Система для электронейромиографии «НейроЭМГ», в составе:

1. Блок миографа «НейроМВП» - 1 шт.

2. Блок стимуляторов «НейроМВП/T» - 1 шт.

3. Блок стимуляторов «НейроМВП» - 1 шт.

4. Блок усилителя «НейроМВП» - 1 шт.

5. Стимулятор нервов вилочковый с регулируемым межэлектродным расстоянием и

поворотным механизмом в исполнениях: «Скат» и «Скат-2» по ТУ 26.60.12-056-13218158-2020,

исполнение «Скат-2», производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № РЗН 2017/6133- не более

3 шт.

6. Клавиатура функциональная «КФ-01» - не более 3 шт.



7. Клавиатура функциональная «КФ-02» - не более 3 шт.

8. Адаптер Bluetooth - не более 3 шт.

9. Кнопка регистрации реакции пациента - не более 3 шт.

10. Блок педального управления - не более 3 шт.

11. Блок механомиографии «Нейро-ММГ» - не более 3 шт.

12. Блок коммутации усилитель/стимулятор «Нейрософт» - не более 3 шт.

13. Датчик механомиографии - не более 24 шт.

14. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод стимулирующий с постоянным межэлектродным расстоянием (со

съемными вкладышами) (детский) «ЭС-1», производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ №

ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

15. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод стимулирующий с постоянным межэлектродным расстоянием (со

съемными вкладышами) (взрослый) «ЭС-2», производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ №

ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

16. Электрод стимулирующий с постоянным межэлектродным расстоянием (детский),

NS990106.106 - не более 5 шт.

17. Электрод стимулирующий с постоянным межэлектродным расстоянием (взрослый),

NS990106.104 - не более 5 шт.

18. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод токовый стимулирующий вилочковый (взрослый) «ЭСТ-2»,

производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

19. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод токовый стимулирующий вилочковый (детский) «ЭСТ-1», производство

ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

20. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод стимулирующий отводящий на палец (кольцевой) широкий «ЭСО-2»,

производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

21. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод стимулирующий отводящий на палец (кольцевой) узкий «ЭСО-1»,

производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

22. Электрод поверхностный отводящий с постоянным межэлектродным расстоянием

(взрослый), NS990106.107 - не более 5 шт.

23. Электрод поверхностный отводящий с постоянным межэлектродным расстоянием

(детский), NS990106.108 - не более 5 шт.

24. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод поверхностный отводящий с постоянным межэлектродным расстоянием

(взрослый) «ЭП-2», в том числе средство крепления, производство ООО «Нейрософт», Россия,

РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

25. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод поверхностный отводящий с постоянным межэлектродным расстоянием

(детский) «ЭП-1», в том числе средство крепления, производство ООО «Нейрософт», Россия,



РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

26. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод поверхностный отводящий с переменным межэлектродным

расстоянием «ЭПП-1», в том числе кабель отведения, производство ООО «Нейрософт», Россия,

РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

27. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП», производство ООО

«Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2008/02725 - не более 90 шт.

28. Электроды и аксессуары для ЭМГ, ВП и ИОМ по ТУ 9442-991-13218158-2011: электрод

многоразовый чашечковый с кабелем отведения «С1234», производство ООО «Нейрософт»,

Россия, РУ № ФСР 2012/14160 - не более 5 шт.

29. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод заземляющий с кабелем отведения (малый) «ЭЗ-1», в том числе

заземляющий кабель отведения, производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР

2008/02725 - не более 5 шт.

30. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод заземляющий с кабелем отведения (средний) «ЭЗ-2», в том числе

заземляющий кабель отведения, производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР

2008/02725 - не более 5 шт.

31. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод заземляющий с кабелем отведения (большой) «ЭЗ-3», в том числе

заземляющий кабель отведения, производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР

2008/02725 - не более 5 шт.

32. Электроды и аксессуары для ЭМГ, ВП и ИОМ по ТУ 9442-991-13218158-2011: электрод

одноразовый концентрический игольчатый «В50600», производство ООО «Нейрософт»,

Россия, РУ № ФСР 2012/14160 - не более 5000 шт.

33. Электроды и аксессуары для ЭМГ, ВП и ИОМ по ТУ 9442-991-13218158-2011: электрод

одноразовый подкожный монополярный игольчатый с кабелем отведения «S50716»,

производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2012/14160 - не более 3000 шт.

34. Электроды для интраоперационного нейромониторинга однократного применения в

стерильных упаковках: электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы

0.40 мм, с кабелем длиной 100 см, артикул MN4013D10SRU, производство «Спес Медика

С.р.л.», Италия, РУ № РЗН 2022/18886 - не более 1000 шт.

35. Электроды для интраоперационного нейромониторинга однократного применения в

стерильных упаковках: электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы

0.40 мм, с кабелем длиной 100 см, артикул MN4013D10BRU, производство «Спес Медика

С.р.л.», Италия, РУ № РЗН 2022/18886 - не более 1000 шт.

36. Электроды для интраоперационного нейромониторинга однократного применения в

стерильных упаковках: электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы

0.40 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул MN4013D15SRU, производство «Спес Медика

С.р.л.», Италия, РУ № РЗН 2022/18886 - не более 1000 шт.

37. Электроды для интраоперационного нейромониторинга однократного применения в



стерильных упаковках: электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы

0.40 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул MN4013D15BRU, производство «Спес Медика

С.р.л.», Италия, РУ № РЗН 2022/18886 - не более 1000 шт.

38. Электроды для интраоперационного нейромониторинга однократного применения в

стерильных упаковках: электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы

0.40 мм, с кабелем длиной 200 см, артикул MN4013D20SRU, производство «Спес Медика

С.р.л.», Италия, РУ № РЗН 2022/18886 - не более 1000 шт.

39. Электроды, кабели пациента и аксессуары (переходник-адаптер, коннектор, ремень, кнопка,

фиксирующее кольцо-диск, фиксирующая прокладка, шлем) для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ: электрод

ЭКГ прижимной, многоразовый для взрослых, модель F9024SSC, арт. F9024/RU24-SSC,

производство «ФИАБ СпА», Италия, РУ № ФСЗ 2010/07536 - не более 20 шт.

40. Электроды, кабели пациента и аксессуары (переходник-адаптер, коннектор, ремень, кнопка,

фиксирующее кольцо-диск, фиксирующая прокладка, шлем) для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ: электрод

ЭКГ прижимной, многоразовый для детей, модель F9024 (F9023SSC), арт. F9024/RU23-SSC,

производство «ФИАБ СпА», Италия, РУ № ФСЗ 2010/07536 - не более 20 шт.

41. Электроды одноразовые для ЭКГ (с коннекторами и без коннекторов): электроды

одноразовые для ЭКГ с кнопочным коннектором твердогелевые, арт. MSGST-27, производство

«Медико Электроудс Интернешнл Лтд.», Индия, РУ № РЗН 2017/6494 - не более 1000 шт.

42. Электроды, кабели пациента и аксессуары (переходник-адаптер, коннектор, ремень, кнопка,

фиксирующее кольцо-диск, фиксирующая прокладка, шлем) для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ: электрод

одноразовый для ЭКГ, F9049, производство «ФИАБ СпА», Италия, РУ № ФСЗ 2010/07536 - не

более 5000 шт.

43. Электроды Alpine Biomed для измерения биоэлектрических потенциалов человека с

принадлежностями: электрод Св. Марка для диагностики срамного нерва, 9013L4402,

производство «Алпайн Биомед АпС», Дания, РУ № ФСЗ 2012/13479 - не более 500 шт.

44. Электроды Alpine Biomed для измерения биоэлектрических потенциалов человека с

принадлежностями: кабель для электродов Св. Марка, 9013L0322, производство «Алпайн

Биомед АпС», Дания, РУ № ФСЗ 2012/13479 - не более 20 шт.

45. Электроды электроэнцефалографические, средства их крепления и подключения по ТУ

9442-016-13218158-2016: кабель отведения для мостикового и ушного электрода ЭЭГ,

производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № РЗН 2017/5783 - не более 20 шт.

46. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof,

зеленый, литой, 1 м - не более 100 шт.

47. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof,

красный, литой, 0.2 м - не более 100 шт.

48. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof,

красный, литой, 1 м - не более 100 шт.

49. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof,

черный, литой, 0.2 м - не более 100 шт.

50. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof,

черный, литой, 1 м - не более 100 шт.

51. Кабель стимулирующий/отводящий - не более 100 шт.



52. Электроды и аксессуары для ЭМГ, ВП и ИОМ по ТУ 9442-991-13218158-2011: адаптер для

подключения концентрических игольчатых электродов «D60451», производство ООО

«Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2012/14160 - не более 100 шт.

53. Кабель touch-proof - touch-proof, черный, 1 м - не более 100 шт.

54. Кабель touch-proof - touch-proof, черный, 1.5 м - не более 100 шт.

55. Кабель touch-proof - touch-proof, красный, 1 м - не более 100 шт.

56. Кабель touch-proof - touch-proof, красный, 1.5 м - не более 100 шт.

57. Кабель отведения для канала ЭКГ (комплект 3 шт.) - не более 5 комплектов.

58. Датчик температуры (USB) - не более 5 шт.

59. Объединитель однополярных гнезд - не более 5 шт.

60. Адаптер для регистрации ВП по 2 каналам - не более 5 шт.

61. Молоток неврологический - не более 3 шт.

62. Приборы для измерения артериального давления механические МТ-10, МТ-10 без

стетоскопа, МТ-20, МТ-15, МТ-25 с принадлежностями: прибор для измерения артериального

давления механический МТ-10, производство «Медикал Текнолоджи Продактс, Инк.», США,

РУ № РЗН 2016/4479 - не более 3 шт.

63. Динамометры кистевые четырех типоразмеров: ДК-25, ДК-50, ДК-100 и ДК-140 по ТУ 64-1-

3842-84: динамометр кистевой ДК-50, производство ЗАО «НТМИЗ», Россия, РУ № ФСР

2008/02239 - не более 3 шт.

64. Манометр с приставкой для проведения пробы Вальсальвы - не более 3 шт.

65. Мундштук для проведения пробы Вальсальвы - не более 500 шт.

66. Гель электродный контактный высокопроводящий для ЭКГ, ЭЭГ и РЭГ исследований и

дефибрилляции «Унимакс» по ТУ 9398-005-76063983-2005, производство ООО «Гельтек-

Медика», Россия, РУ № ФСР 2010/08252 - не более 20 шт.

67. Гель абразивный проводящий для подготовки кожи «Унискраб» по ТУ 21.20.23-026-

76063983-2018, производство ООО «Гельтек-Медика», Россия, РУ № РЗН 2019/8582 - не более

20 шт.

68. Паста электродная контактная высокопроводящая адгезивная для ЭЭГ и ЭМГ исследований

«Унипаста» по ТУ 9398-007-76063983-2012, производство ООО «Гельтек-Медика», Россия, РУ

№ РЗН 2013/1345 - не более 20 шт.

69. Гель и паста медицинские для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ, УЗИ, электрофизиотерапии: паста

абразивная (паста медицинская для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ, G999 (EVERI)), производство «ФИАБ

С.П.А. », Италия, РУ № ФСЗ 2008/02806 - не более 20 шт.

70. Средства перевязочные и фиксирующие «Микропор» (Micropore), «Транспор», (Transpore),

«Дюрапор» (Durapore), «Кобан» (Coban): средство перевязочное и фиксирующее «Транспор»,

производство «3М Дойчланд ГмбХ, 3М Хэлс е Кеар Бизнес», Германия, РУ № ФСЗ 2009/04989

- не более 20 шт.

71. Средства перевязочные и фиксирующие «Микропор» (Micropore), «Транспор», (Transpore),

«Дюрапор» (Durapore), «Кобан» (Coban): средство перевязочное и фиксирующее «Микропор»,

производство «3М Дойчланд ГмбХ, 3М Хэлс Кеар Бизнес», Германия, РУ № ФСЗ 2009/04989 -

не более 20 шт.

72. Лента фиксирующая, длиной 0.3 м, черная - не более 20 шт.



73. Лента фиксирующая, длиной 0.7 м, черная - не более 20 шт.

74. Лента фиксирующая, длиной 1.0 м, черная - не более 20 шт.

75. Маркер красный; на водной основе; диаметр острия: 5 мм - не более 5 шт.

76. Маркеры хирургические APEXMED, производство "САКУРА КОЛОР ПРОДАКТС

КОРПОРЕЙШН", Япония, РУ № ФСЗ 2011/09158 - не более 5 шт.

77. Рулетка для измерения расстояния, гибкая - не более 5 шт.

78. Кабель USB, разъем USB тип А (male); разъем mini USB тип B - не более 5 шт.

79. Кабель USB (А-В) - не более 5 шт.

80. Патч-корд UTP - не более 5 шт.

81. Преобразователь сетевого интерфейса, LAN-LAN - не более 5 шт.

82. Стойка-тележка HG max с руководством по эксплуатации - 1 шт.

83. Стойка-тележка HG laptop с руководством по эксплуатации - 1 шт.

84. Стойка-тележка «СТ-7» simple с руководством по эксплуатации - 1 шт.

85. Штатив настольный «ШН-7» с руководством по эксплуатации - не более 2 шт.

86. Штатив настольный «ШН-7.1» с руководством по эксплуатации - не более 2 шт.

87. Штатив настольный - не более 2 шт.

88. Штатив для камеры - не более 2 шт.

89. Шпилька - не более 2 шт.

90. Держатель для клавиатуры функциональной - не более 2 шт.

91. Трансформатор сетевой развязывающий «ТМ-630» в составе: трансформатор сетевой

развязывающий «ТМ-630», кабель сетевой IEC C13- IEC С14, кабель питания IEC C14-Schuko

type F socket, комплект упаковки, руководство по эксплуатации «ТМ-630», ООО «Нейрософт»,

Россия - 1 шт.

92. Концентратор USB внешний «КМ-4/2» по ТУ 26.20.40-420-13218158-2023 в составе: блок

разветвителя USB-порта «КМ-4/2», кабель USB (А→В), кабель сетевой CEE 7/7 - IEC C13, тара

картонная (комплект), руководство по эксплуатации «КМ-4/2», ООО «Нейрософт», Россия - не

более 2 шт.

93. Системный блок «Функциональный» или «Элитный» в составе: системный блок,

клавиатура, мышь, кабель питания CEE 7/7 - IEC C5, переходник-адаптер IEC 320 С14 to С5,

руководство по эксплуатации «Системные блоки «Функциональный», «Элитный», ООО

«Нейрософт», Россия - 1 шт.

94. Персональный компьютер, минимальные требования в соответствии с руководством

пользователя на ПО - 1 шт.

95. Монитор, диагональ экрана LCD: не менее 17”; наличие крепления VESA; встроенный блок

питания; совместимость интерфейса с системными блоками «Функциональный», «Элитный» - 1

шт.

96. Принтер: лазерная или струйная печать; скорость печати: не менее 18 стр/мин;

максимальный формат печати: A4; интерфейс: USB 2.0 и выше и/или встроенный модуль Wi-

Fi/Ethernet - 1 шт.

97. Комплект «Кронштейн крепления видеокамеры купольной» - не более 5 шт.

98. Видеокамера моторизованная сетевая на креплении - не более 5 шт.

99. Wi-Fi-роутер: поддержка стандарта IEEE 802.11 n - не более 2 шт.



100. Видеокамера USB: качество записи: Full HD 1080p; встроенный микрофон; поворотная

конструкция с креплением для штатива - не более 5 шт.

101. Колонка звуковая: минимальная воспроизводимая частота: от 100 Гц; максимально

воспроизводимая частота: до 20 кГц; тип подключения: Jack 3.5; звуковая мощность: 5-10 Вт;

питание: USB - не более 2 шт.

102. Медицинский блок питания портативного компьютера: напряжение питания: в диапазоне

от 80 до 264 В переменного тока; выходное напряжение: 19.5±0.5 В постоянного тока;

мощность: не менее 90 Вт - не более 2 шт.

103. Лицензия на использование программы для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» с доп. модулем

«Нейро-МВП.NET/ЭМГ» - 1 шт.

104. Лицензия на использование программы для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» с доп. модулем

«Нейро-МВП.NET/ОП» - 1 шт.

105. Лицензия на использование программного обеспечения для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» с

доп. модулем «Нейро-МВП.NET/ВРС» - 1 шт.

106. Лицензия на использование программного обеспечения для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» с

доп. модулем «Нейро-МВП.NET/Колопроктология» - 1 шт.

107. Установочный комплект программы для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» в составе: накопитель

USB, флэшпак, руководство пользователя «Нейро-МВП.NET», приложение к руководству

пользователя «Менеджер обследований» - 1 шт.

108. Руководство по эксплуатации «Система нейрофизиологическая для

электронейромиографии, вызванных потенциалов мозга и электроретинографии» - 1 шт.

109. Гарантийный талон - 1 шт.

110. Руководство по эксплуатации «Электроды для ЭМГ- и ВП-исследований» - 1 шт.

111. Руководство по эксплуатации «Блок педального управления» - 1 шт.

112. Руководство по эксплуатации «Клавиатура функциональная "КФ-01"» - 1 шт.

113. Руководство по эксплуатации «Клавиатура функциональная "КФ-02"» - 1 шт.

114. Руководство пользователя «Нейро-МВП.NET» - 1 шт.

115. Приложение к руководству пользователя «Менеджер обследований» - 1 шт.

116. Руководство по быстрому старту «Программное обеспечение "Нейро-МВП.NET"» - 1 шт.

117. Методические указания «Проведение электронейромиографических исследований на

миографах производства ООО "Нейрософт"» - 1 шт.

118. Методические указания «Инструкция по обработке концентрических игольчатых

электродов для проведения миографии» - 1 шт.

119. Комплект упаковочной тары с кейсом - 1 шт.

120. Комплект упаковочной тары с сумкой № 3 - 1 шт.

121. Комплект упаковочной тары с сумкой № 1 - 1 шт.

122. Комплект упаковки в комплектации ЭМГ/ВП - 1 шт.

123. Комплект упаковки в комплектации ЭМГ - 1 шт.

124. Комплект упаковки - 1 шт.

125. Стимулятор магнитный ритмический «Neuro-MSX» по ТУ 26.60.13-630-13218158-2019,

производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № РЗН 2021/13634 - 1 шт.

126. Стимулятор магнитный «Нейро-МС» по ТУ 9442-063-13218158-2015, производство ООО



«Нейрософт», Россия, РУ № РЗН 2016/5162 - 1 шт.

127. Стимулятор магнитный «Нейро-МС/Д» по ТУ 9442-009-13218158-2015, производство

ООО «Нейрософт», Россия, РУ № РЗН 2017/6130 - 1 шт.

128. Удлинитель USB: тип: не хуже USB 2.0; разъемы: USB A(M) - USB A(F) - не более 5 шт.

V. Система для электроретинографии «НейроЭРГ», в составе:

1. Блок стимуляторов «НейроЭРГ» - 1 шт.

2. Блок усилителя «НейроЭРГ» - 1 шт.

3. Клавиатура функциональная «КФ-01» - не более 3 шт.

4. Клавиатура функциональная «КФ-02» - не более 3 шт.

5. Адаптер Bluetooth - не более 3 шт.

6. Блок педального управления - не более 3 шт.

7. Адаптер паттерн-стимулятора высокого разрешения - не более 3 шт.

8. Адаптер для подключения паттерн-стимулятора высокого разрешения к компьютеру (HDMI-

VGA) - не более 3 шт.

9. Адаптер для подключения монитора к паттерн-стимулятору высокого разрешения (VGA-

HDMI) - не более 3 шт.

10. Комплект сенсора для калибровки задержки монитора - не более 3 шт.

11. Стимулятор зрительный (светодиодные очки) - не более 3 шт.

12. Очки светостимулирующие - не более 3 шт.

13. Карандаш световой - не более 3 шт.

14. Ганцфельд-стимулятор - не более 6 шт.

15. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод поверхностный отводящий с переменным межэлектродным

расстоянием «ЭПП-1», в том числе кабель отведения, производство ООО «Нейрософт», Россия,

РУ № ФСР 2008/02725 - не более 5 шт.

16. Электроды для ЭМГ и ВП исследований по ТУ 9442-990-13218158-2008 в следующих

исполнениях: электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП», производство ООО

«Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2008/02725 - не более 90 шт.

17. Электроды и аксессуары для ЭМГ, ВП и ИОМ по ТУ 9442-991-13218158-2011: электрод

многоразовый чашечковый с кабелем отведения «С1234», производство ООО «Нейрософт»,

Россия, РУ № ФСР 2012/14160 - не более 5 шт.

18. Электроды и аксессуары для ЭМГ, ВП и ИОМ по ТУ 9442-991-13218158-2011: электрод

одноразовый подкожный монополярный игольчатый с кабелем отведения «S50716»,

производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № ФСР 2012/14160 - не более 3000 шт.

19. Электроды для интраоперационного нейромониторинга однократного применения в

стерильных упаковках: электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы

0.40 мм, с кабелем длиной 100 см, артикул MN4013D10SRU, производство «Спес Медика

С.р.л.», Италия, РУ № РЗН 2022/18886 - не более 1000 шт.

20. Электроды для интраоперационного нейромониторинга однократного применения в

стерильных упаковках: электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы

0.40 мм, с кабелем длиной 100 см, артикул MN4013D10BRU, производство «Спес Медика

С.р.л.», Италия, РУ № РЗН 2022/18886 - не более 1000 шт.



21. Электроды для интраоперационного нейромониторинга однократного применения в

стерильных упаковках: электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы

0.40 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул MN4013D15SRU, производство «Спес Медика

С.р.л.», Италия, РУ № РЗН 2022/18886 - не более 1000 шт.

22. Электроды для интраоперационного нейромониторинга однократного применения в

стерильных упаковках: электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы

0.40 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул MN4013D15BRU, производство «Спес Медика

С.р.л.», Италия, РУ № РЗН 2022/18886 - не более 1000 шт.

23. Электроды для интраоперационного нейромониторинга однократного применения в

стерильных упаковках: электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы

0.40 мм, с кабелем длиной 200 см, артикул MN4013D20SRU, производство «Спес Медика

С.р.л.», Италия, РУ № РЗН 2022/18886 - не более 1000 шт.

24. Электроды одноразовые для ЭКГ (с коннекторами и без коннекторов): электроды

одноразовые для ЭКГ с кнопочным коннектором твердогелевые, арт. MSGST-27, производство

«Медико Электроудс Интернешнл Лтд.», Индия, РУ № РЗН 2017/6494 - не более 1000 шт.

25. Электроды, кабели пациента и аксессуары (переходник-адаптер, коннектор, ремень, кнопка,

фиксирующее кольцо-диск, фиксирующая прокладка, шлем) для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ: электрод

одноразовый для ЭКГ, F9049, производство «ФИАБ СпА», Италия, РУ № ФСЗ 2010/07536 - не

более 5000 шт.

26. Электрод роговичный «петелька» - не более 100 шт.

27. Электрод роговичный «крючок» - не более 100 шт.

28. Электроды электроэнцефалографические, средства их крепления и подключения по ТУ

9442-016-13218158-2016: электрод ЭЭГ ушной, производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ №

РЗН 2017/5783 - не более 20 шт.

29. Электроды электроэнцефалографические, средства их крепления и подключения по ТУ

9442-016-13218158-2016: электрод ЭЭГ ушной чашечковый с кабелем отведения, производство

ООО «Нейрософт», Россия, РУ № РЗН 2017/5783 - не более 20 шт.

30. Электроды электроэнцефалографические, средства их крепления и подключения по ТУ

9442-016-13218158-2016: кабель отведения для мостикового и ушного электрода ЭЭГ,

производство ООО «Нейрософт», Россия, РУ № РЗН 2017/5783 - не более 20 шт.

31. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof,

зеленый, литой, 1 м - не более 100 шт.

32. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof,

красный, литой, 0.2 м - не более 100 шт.

33. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof,

красный, литой, 1 м - не более 100 шт.

34. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof,

черный, литой, 0.2 м - не более 100 шт.

35. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof,

черный, литой, 1 м - не более 100 шт.

36. Кабель стимулирующий/отводящий - не более 100 шт.

37. Переходник подключения ретинографических электродов - не более 5 шт.



38. Объединитель однополярных гнезд - не более 5 шт.

39. Адаптер для регистрации ВП по 2 каналам - не более 5 шт.

40. Гель электродный контактный высокопроводящий для ЭКГ, ЭЭГ и РЭГ исследований и

дефибрилляции «Унимакс» по ТУ 9398-005-76063983-2005, производство ООО «Гельтек-

Медика», Россия, РУ № ФСР 2010/08252 - не более 20 шт.

41. Гель абразивный проводящий для подготовки кожи «Унискраб» по ТУ 21.20.23-026-

76063983-2018, производство ООО «Гельтек-Медика», Россия, РУ № РЗН 2019/8582 - не более

20 шт.

42. Паста электродная контактная высокопроводящая адгезивная для ЭЭГ и ЭМГ исследований

«Унипаста» по ТУ 9398-007-76063983-2012, производство ООО «Гельтек-Медика», Россия, РУ

№ РЗН 2013/1345 - не более 20 шт.

43. Гель и паста медицинские для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ, УЗИ, электрофизиотерапии: паста

абразивная (паста медицинская для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ, G999 (EVERI)), производство «ФИАБ

С.П.А.», Италия, РУ № ФСЗ 2008/02806 - не более 20 шт.

44. Окклюдер - не более 5 шт.

45. Средства перевязочные и фиксирующие «Микропор» (Micropore), «Транспор», (Transpore),

«Дюрапор» (Durapore), «Кобан» (Coban): средство перевязочное и фиксирующее «Транспор»,

производство «3М Дойчланд ГмбХ, 3М Хэлс Кеар Бизнес», Германия, РУ № ФСЗ 2009/04989 -

не более 20 шт.

46. Средства перевязочные и фиксирующие «Микропор» (Micropore), «Транспор», (Transpore),

«Дюрапор» (Durapore), «Кобан» (Coban): средство перевязочное и фиксирующее «Микропор»,

производство «3М Дойчланд ГмбХ, 3М Хэлс Кеар Бизнес», Германия, РУ № ФСЗ 2009/04989 -

не более 20 шт.

47. Кабель USB, разъем USB тип А (male); разъем mini USB тип B - не более 5 шт.

48. Кабель USB (А-В) - не более 5 шт.

49. Кабель HDMI - HDMI, разъемы: HDMI (М) - HDMI (М) - не более 5 шт.

50. Патч-корд UTP - не более 5 шт.

51. Преобразователь сетевого интерфейса, LAN-LAN - не более 5 шт.

52. Опора лобно-подбородная «ОЛП-2» с руководством по эксплуатации - 1 шт.

53. Стойка с VESA-креплением - 1 шт.

54. Столик пациента ЭРГ HG с руководством по эксплуатации - 1 шт.

55. Стойка-тележка HG max с руководством по эксплуатации - 1 шт.

56. Стойка-тележка HG laptop с руководством по эксплуатации - 1 шт.

57. Стойка-тележка «СТ-7» simple с руководством по эксплуатации - 1 шт.

58. Штатив настольный «ШН-7» с руководством по эксплуатации - не более 2 шт.

59. Штатив настольный «ШН-7.1» с руководством по эксплуатации - не более 2 шт.

60. Штатив настольный - не более 2 шт.

61. Штатив для камеры - не более 2 шт.

62. Шпилька - не более 2 шт.

63. Держатель для клавиатуры функциональной - не более 2 шт.

64. Трансформатор сетевой развязывающий «ТМ-630» в составе: трансформатор сетевой

развязывающий «ТМ-630», кабель сетевой IEC C13- IEC С14, кабель питания IEC C14-Schuko



type F socket, комплект упаковки, руководство по эксплуатации «ТМ-630», ООО «Нейрософт»,

Россия - 1 шт.

65. Концентратор USB внешний «КМ-4/2» по ТУ 26.20.40-420-13218158-2023 в составе: блок

разветвителя USB-порта «КМ-4/2», кабель USB (А→В), кабель сетевой CEE 7/7 - IEC C13, тара

картонная (комплект), руководство по эксплуатации «КМ-4/2», ООО «Нейрософт», Россия - не

более 2 шт.

66. Системный блок «Функциональный» или «Элитный» в составе: системный блок,

клавиатура, мышь, кабель питания CEE 7/7 - IEC C5, переходник-адаптер IEC 320 С14 to С5,

руководство по эксплуатации «Системные блоки «Функциональный», «Элитный», ООО

«Нейрософт», Россия - 1 шт.

67. Персональный компьютер, минимальные требования в соответствии с руководством

пользователя на ПО - 1 шт.

68. Монитор LCD (для паттерн-стимуляции), размер экрана: 18.5” и более; наличие крепления

VESA; встроенный блок питания; разрешение экрана: не менее 1920×1080; интерфейс VGA и

DP/HDMI - не более 2 шт.

69. Монитор, диагональ экрана LCD: не менее 17”; наличие крепления VESA; встроенный блок

питания; совместимость интерфейса с системными блоками «Функциональный», «Элитный» - 1

шт.

70. Принтер: лазерная или струйная печать; скорость печати: не менее 18 стр/мин;

максимальный формат печати: A4; интерфейс: USB 2.0 и выше и/или встроенный модуль Wi-

Fi/Ethernet - 1 шт.

71. Комплект «Кронштейн крепления видеокамеры купольной» - не более 5 шт.

72. Видеокамера моторизованная сетевая на креплении - не более 5 шт.

73. Wi-Fi-роутер: поддержка стандарта IEEE 802.11 n - не более 2 шт.

74. Видеокамера USB: качество записи: Full HD 1080p; встроенный микрофон; поворотная

конструкция с креплением для штатива - не более 5 шт.

75. Видеокарта двухмониторная: тип разъемов подключения мониторов: D-Sub, DVI, HDMI;

объем памяти: не менее 512 Мб; тип шины подключения: PCI-E20; встраиваемая;

поддерживаемое разрешение: 800×600 (для D-Sub); форм-фактор: стандартный - не более 2 шт.

76. Медицинский блок питания портативного компьютера: напряжение питания: в диапазоне от

80 до 264 В переменного тока; выходное напряжение: 19.5±0.5 В постоянного тока; мощность:

не менее 90 Вт - не более 2 шт.

77. Лицензия на использование программы для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» с доп. модулем

«Нейро-МВП.NET/ЭРГ» - 1 шт.

78. Лицензия на использование программы для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» с доп. модулем

«Нейро-МВП.NET/ОП» - 1 шт.

79. Лицензия на использование программы для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» с доп. модулем

«Нейро-МВП.NET/Мультифокальная ЭРГ» - 1 шт.

80. Установочный комплект программы для ЭВМ «Нейро-МВП.NET» в составе: накопитель

USB, флэшпак, руководство пользователя «Нейро-МВП.NET», приложение к руководству

пользователя «Менеджер обследований» - 1 шт.

81. Руководство по эксплуатации «Система нейрофизиологическая для



электронейромиографии, вызванных потенциалов мозга и электроретинографии» - 1 шт.

82. Гарантийный талон - 1 шт.

83. Руководство по эксплуатации «Электроды для ЭМГ- и ВП-исследований» - 1 шт.

84. Руководство по эксплуатации «Блок педального управления» - 1 шт.

85. Руководство по эксплуатации «Клавиатура функциональная "КФ-01"» - 1 шт.

86. Руководство по эксплуатации «Клавиатура функциональная "КФ-02"» - 1 шт.

87. Руководство пользователя «Нейро-МВП.NET» - 1 шт.

88. Приложение к руководству пользователя «Менеджер обследований» - 1 шт.

89. Руководство по быстрому старту «Программное обеспечение "Нейро-МВП.NET"»- 1 шт.

90. Методические указания «Электроретинография» - 1 шт.

91. Методические указания «Проведение электронейромиографических исследований на

миографах производства ООО "Нейрософт"» - 1 шт.

92. Комплект упаковочной тары с кейсом - 1 шт.

93. Комплект упаковочной тары с сумкой № 3 - 1 шт.

94. Комплект упаковочной тары с сумкой № 1 - 1 шт.

95. Комплект упаковки в комплектации ЭМГ/ВП - 1 шт.

96. Комплект упаковки в комплектации ЭРГ - 1 шт.

97. Комплект упаковки в комплектации ЭМГ - 1 шт.

98. Комплект упаковки - 1 шт.

99. Удлинитель USB: тип: не хуже USB 2.0; разъемы: USB A(M) - USB A(F) - не более 5 шт.

9. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя)

медицинского изделия: ;

10. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя

(изготовителя) медицинского изделия: ;

11. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя

(изготовителя) медицинского изделия: ;

12. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации

изготовителя медицинского изделия: Общество с ограниченной ответственностью

"Нейрософт";

13. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации

изготовителя медицинского изделия: 153032, Россия, Ивановская область, г. Иваново, ул.

Воронина, д. 5;

14. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации

изготовителя медицинского изделия: 153032, Россия, Ивановская область, г. Иваново, ул.

Воронина, д. 5;

15. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя

медицинского изделия: Россия;



16. ОКП/ОКПД2: 26.60.12.121;

17. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с

номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством

здравоохранения Российской Федерации: 2б;

18. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: ;

19. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских

изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 152550;

292080; 292490;

20. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: ООО "Нейрософт",

153032, Ивановская область, г. Иваново, ул. Воронина, д. 5;

21. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

22. Модели медицинского изделия:

Код вида Наименование модели

292080 I. Система нейрофизиологическая для электронейромиографии, вызванных

потенциалов мозга и электроретинографии «НейроМВП+», в составе:

292080 II. Система для электронейромиографии с функцией регистрации вызванных

потенциалов мозга «НейроМВП», в составе:

152550 III. Система для регистрации вызванных потенциалов мозга «НейроВП», в составе:

292080 IV. Система для электронейромиографии «НейроЭМГ», в составе:

292490 V. Система для электроретинографии «НейроЭРГ», в составе:

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере

здравоохранения в сети Интернет: https://roszdravnadzor.gov.ru/.
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